睡眠视频脑电图仪配套耗材招标参数

1、 设备名称品牌：睡眠视频脑电图仪（日本光电）
2、 设备型号：EEG-1200C
3、 耗材名称及数量：1.口鼻气流传感器   8个
                        2.避寒传感器       8个
                        3.脑电用盘状电极片 24片
四、技术参数：要求与我院现有设备配套使用
1.口鼻气流传感器
1、热电偶技术；
2、设计人性化，鼻子上没有尖刺；
3、带 1.5mm 安全销的成人鼻/口热电偶；
4、电阻大于等于 3.0Ω
2.避寒传感器
1、电阻大于等于1.0Ω。
2、接收打鼾的振动；
3、准确的记录清晰可靠的打鼾信号；
4、较高的灵敏度；
5、广泛灵活的放置位置；
3.脑电用盘状电极片
1、耐电压：1500V;
2、导体阻抗：10Ω以下；
3、导线长度：1500mm;
4、电极与接口之间的拉伸强度：30N以上。
5、符合CE标准要求。
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