生物阅读器及配套耗材招标参数
1、 招标数量：1台
二、生物阅读器产品技术参数
1、★可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物
2、★生物监测阴性判读时间25分钟以内
3、阅读器配有翻盖式防尘遮光盖
4、阅读器配有10个培养孔
5、每个培养孔配有独立的荧光检测读头
6、LED 显示屏
7、支持网络连接功能
8、具备程序自检功能以及自动报警功能
9、阳性结果读取时间≤5min
10、多台设备堆叠
11、断电5分之内可以继续培养
12、配备专业综合记录册，可长期免费供应
13、医疗器械注册许可证
14、10秒内拔出菌管可恢复正常培养
三、质保要求：一年或以上
四、预算：8万元
五、配套耗材产品参数
 1、生物指示剂
   1）生物监测阴性判读时间25分钟以内
2）菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO11138标准
3）安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物
4）内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎
5）独特的芽孢载体设计
6）中国第三方检验报告
2、综合测试包
    1）一次性测试包性能符合WS310和AAMI ST79的标准要求
2）内含生物指示物和化学指示物
3）生物监测阴性结果判读时间25分钟以内
4）化学指示物为第五类综合指示物，化学指示物防水设计，化学指示物为移动式判读设计。
5）★有配套的阅读器和生物指示物挤碎器
6）室温保存条件
7）中国第三方检验报告
8）菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO11138标准， 
9）安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物
10）内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎
11）独特的芽孢载体设计
[bookmark: _GoBack]12）★有效期不低于20个月
六、配套耗材使用量均约为600包/年
七、耗材需明确报价，报价时需考虑到我院3.4%配送费，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票，耗材按需供货按时结算

