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Waters AcQuity  UPLC：
1四个模块电池没有电，需要更换电池;
2泵模块开机就有脱气机报错，脱气机或者脱气盒故障，需要更换;
3 UPLC的预加热管线坏了，需要更换;
4压力波动大，需要等脱气机修好后排查，目前情况需要先订柱塞杆、密封圈、主动单向阀、蓄积泵单向阀发往客户处，视维修情况更换，如不使用均退回公司。
Waters e2695 HPLC:
仪器报错脱气机故障，检查发现脱气盒故障，脱气机也需要一起订货，视维修情况看是否需要更换。
