芜湖中医院麻醉科耗材招标参数
★此次招标为过渡期使用，总量不超过10万元

一次性使用全麻气管插管包
一、产品名称
一次性使用全麻气管插管包（加强型）
二、产品用途
供全身麻醉和心跳骤停病人气管插管用。
三、产品技术参数
3.1主要配件  由加强气管插管、可视喉镜片、气管插管固定器、医用纱布块、PVC手套、注水筒、连接导管、吸痰管组成。
★3.2 加强气管插管内衬钢丝采用优质扁钢制作，管体的抗折弯能力强，能满足各种不同临床条件
3.3  ID 6.5号以上插管充气线提升至≥27cm处，降低充气线堵塞风险
3.4配置的插管导丝带自润滑涂层，无需涂抹润滑剂，插拔非常顺畅，能提高顺利插管的最佳体验。
★3.5配置的清洁纱布为染色脱脂棉纱布，区别于手术中其它应用白色纱布块，便于术后护士的清点。
★3.6包内可选配可视喉镜片，与麻醉视频喉镜配套使用。

一次性使用全麻气管插管包
一、产品名称
一次性使用全麻气管插管包（普通型PG）
二、产品用途
供全身麻醉和心跳骤停病人气管插管用。
三、产品技术参数
3.1主要配件  由普通气管插管、喉镜片、气管插管固定器、医用纱布块、PVC手套、注水筒、连接导管、吸痰管组成。
3.2  ID 6.5号以上插管充气线提升至≥27cm处，降低充气线堵塞风险
3.3配置的插管导丝带自润滑涂层，无需涂抹润滑剂，插拔非常顺畅，能提高顺利插管的最佳体验。
★3.4配置的清洁纱布为染色脱脂棉纱布，区别于手术中其它应用白色纱布块，便于术后护士的清点。

一次性使用中心静脉导管穿刺包
一、产品名称：
一次性使用中心静脉导管穿刺包（单腔成人）
二、产品用途：
用于中心静脉压监测，快速输注药物，特殊药物输注等
三、参数要求：
3.1主要配件：由中心静脉导管、穿刺针、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射器、缝合针线、一次性使用无菌注射针、肝素帽、固定夹、医用手套（橡胶外科手套）、消毒刷、纱布块、敷料贴、洞巾、包巾、方巾组成。
3.2双层分隔包装设计，穿刺部件与消毒附件分开。
3.3中心静脉导管内含抗菌药物并采用特制柔性软头，血管壁被感染和损伤的风险极大降低。
3.4导丝有极强的回弹性，不易折弯，降低了置管的难度和风险。
3.5穿刺针可选配配置蓝孔针、Y型穿刺针。
★3.6清洁纱布为染色脱脂棉纱布，区别于手术用白色纱布块，便于术后护士的清点。
★3.7 可提供120*200cm大洞巾，覆盖患者全身，符合美国医疗机构流行病学学会提出的中心静脉导管置管最大消毒隔离防护措施要求。

一次性使用中心静脉导管穿刺包
一、产品名称：
一次性使用中心静脉导管穿刺包（双腔成人）
二、产品用途：
用于中心静脉压监测，快速输注药物，特殊药物输注等
三、参数要求：
3.1主要配件：由中心静脉导管、穿刺针、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射器、缝合针线、一次性使用无菌注射针、肝素帽、固定夹、医用手套（橡胶外科手套）、消毒刷、纱布块、敷料贴、洞巾、包巾、方巾组成。
3.2双层分隔包装设计，穿刺部件与消毒附件分开。
3.3中心静脉导管内含抗菌药物并采用特制柔性软头，血管壁被感染和损伤的风险极大降低。
3.4导丝有极强的回弹性，不易折弯，降低了置管的难度和风险。
3.5穿刺针可选配配置蓝孔针、Y型穿刺针。
★3.6清洁纱布为染色脱脂棉纱布，区别于手术用白色纱布块，便于术后护士的清点。
★3.7 可提供120*200cm大洞巾，覆盖患者全身，符合美国医疗机构流行病学学会提出的中心静脉导管置管最大消毒隔离防护措施要求。

一次性使用麻醉穿刺包
一、产品名称
一次性使用麻醉穿刺包（AS-E/s腰硬联合麻醉包）
二、产品用途
适用于作硬膜外和腰椎联合麻醉进行穿刺、注射药物。
三、产品技术参数
3.1主要配件 由硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、麻醉用过滤器、麻醉导管、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、医用手套（无粉）、置管器、负压管、消毒刷、纱布片、脱脂棉球、敷料贴、洞巾、方巾组成。
3.2 双层分隔包装设计，穿刺部件与消毒附件分开。
3.3麻醉导管置管器接口吻合度高，避免穿刺过程导管折弯风险
3.4清洁纱布为染色脱脂棉纱布，区别于手术用白色纱布块，便于术后护士的清点。
4.5 麻醉导管采用PA材料制成，抗拉力强度高，生物相容性好
★3.6针对分娩镇痛患者，穿刺点敷贴采用背胶泡棉配合透明边框贴膜双层敷贴固定，尺寸设计合理，卡口固定，透明防水，穿刺点固定牢固，不易脱管，提供实物样品。
★3.7 针对分娩镇痛患者，导管固定敷贴粘性加强，不易受汗水影响，粘性稳定持久，保证患者体位频繁变动中导管固定牢固，降低脱管风险，提供实物样品。
3.8 塑盒包装设计，运输存储时不易破损，同时方便使用前检查

一次性使用麻醉穿刺包
一、产品名称
一次性使用麻醉穿刺包（AS-S腰椎麻醉包）
二、产品用途
适用于作蛛网膜下腔阻滞麻醉进行穿刺、注射药物。
三、产品技术参数
3.1主要配件  由腰椎穿刺针、麻醉用过滤器、麻醉导管、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、医用手套（无粉）、置管器、负压管、消毒刷、纱布片、脱脂棉球、敷料贴、洞巾、方巾组成。
3.2 双层分隔包装设计，穿刺部件与消毒附件分开。
3.3麻醉导管置管器接口吻合度高，避免穿刺过程导管折弯风险
3.4清洁纱布为染色脱脂棉纱布，区别于手术用白色纱布块，便于术后护士的清点。
3.5 麻醉导管采用PA材料制成，抗拉力强度高，生物相容性好
★3.6针对分娩镇痛患者，穿刺点敷贴采用背胶泡棉配合透明边框贴膜双层敷贴固定，尺寸设计合理，卡口固定，透明防水，穿刺点固定牢固，不易脱管，提供实物样品。
★3.7 针对分娩镇痛患者，导管固定敷贴粘性加强，不易受汗水影响，粘性稳定持久，保证患者体位频繁变动中导管固定牢固，降低脱管风险，提供实物样品。
3.8 塑盒包装设计，运输存储时不易破损，同时方便使用前检查


一次性使用输注泵招标技术要求
一、产品名称：
一次性使用输注泵
二、产品用途：
用于术后输入镇痛药物
三、参数要求
3.1储液囊有橡胶硅制成，动力释放均衡，流速控制稳定
★3.2提供标称容量:100ml、200ml
3.3持续输注速度为2ml/h。
3.4具有自控给药功能，自控给液剂量：0.5ml/次。
3.5自控给液再充装时间：15min。

[bookmark: _GoBack]一次性使用麻醉面罩
一、产品名称
一次性使用麻醉面罩（充气型）
二、产品用途
在临床中与麻醉机配合使用，对患者进行麻醉诱导时使用
三、产品技术参数
3.1 充气型麻醉面罩由固定圈（仅配置于成人）、罩体（含接头）、气囊、单向阀组成；
3.2 充气型：新生儿、婴儿、儿童、成人（小）、成人（中）、成人（大）
3.3 连接牢固度：罩体与气囊能承受20N的拉力，不出现脱落
3.4 麻醉面罩（充气型）气囊充满气体后，可承受20N重物的压力，无泄露
3.5 透明的面罩外壳便于尽早发现呕吐、误吸
3.6 麻醉面罩（充气型）配有固定支架，便于固定，且不同规格采用不同颜色标识

一次性使用麻醉呼吸管路
一、 产品名称
一次性使用麻醉呼吸管路
二、产品用途
与麻醉机/呼吸机配套使用，旨在建立人工呼吸通道，通过机器输送气体或药物至患者。
三、产品技术参数
3.1麻醉管路外观光洁，透明度好，手感舒适，弹性好，软硬度舒适；
3.2材质：管路采用PE，接头采用PP
3.3麻醉管路尺寸可选1.0M、1.2M、1.5M、1.8M、2.1M、2.4M
3.4接头符合国际标准，病人端15mm内/22mm外同轴圆锥接头，机器端22mm内圆锥接头
3.5可选U型三通、Y型三通，可旋转三通，Y型三通配有温度监测口，便于同时取样和监测；
3.6 管路可选配件：呼吸袋、气体采样管

一次性使用麻醉穿刺包
一、产品名称
一次性使用麻醉穿刺包
二、产品用途
适用于作神经阻滞麻醉进行穿刺、注射药物。
三、产品技术参数
3.1主要配件  由神经阻滞针、麻醉用过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、医用手套（无粉）、消毒刷、纱布片、脱脂棉球、敷料贴、洞巾、方巾组成。
3.2 双层分隔包装设计，穿刺部件与消毒附件分开。
3.3清洁纱布为染色脱脂棉纱布，区别于手术用白色纱布块，便于术后护士的清点。
3.4 塑盒包装设计，运输存储时不易破损，同时方便使用前检查
                       
投标注意事项：
1、 投标时需考虑到我院3.4%配送费
2、 分项报价、按需供货、按实结算
3、 中标单位需能开具一般纳税人增值税发票
4、 需提供27位医保代码
注：★为必须满足要求
