呼气末二氧化碳模块接头招标参数（两套）

[bookmark: _GoBack]★1.配合我院现有设备使用。（名称：日本光电监护仪 型号：BSM-4111K）
★2.主流法检测呼吸末CO2 
3. 检测范围：0-100mmhg
4. 预热时间：≤5秒
5. 相应时间：≤160ms
6. 需提供原厂授权
7. 数量：2套
8. 预算：4万元
9. 质保：不低于1年
