儿科设备参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：儿童排痰仪
2、几类医疗器械：Ⅱ类
[bookmark: _GoBack]3、预算金额：2万元整
4、资金来源：自筹资金
5、采购需求：
技术参数：
儿童排痰仪参数
1) 屏幕菜单中文显示，显示实时频率、压力等级、定时剩余时间、运行模式。
2) ★气流振动频率：5-20HZ，连续可调，步距1HZ。
3) 压力等级：1-30级，连续可调。
4) 定时范围：1min--99min。
5) 具备手动调整模式、3种自动模式和2组自定义模式，简便易操作。自定义模式可自由编辑运行参数并储存。
6) 触摸屏操作或和按键操作方式可任意选择，满足不同人员操作需求。
7) 手动模式具备运行调节频率、压力和锁定功能。
8) 具备线控器：控制手柄可中断、暂停、启动振动排痰仪。
9) 具备咳嗽暂停功能。
10) 背心:S码、M码、L码各2件；背心由外套、气囊、内衬三部分组成，可以拆卸进行清洗和消毒。
11) 振动排痰仪连接软管2套，可以拆卸进行清洗和消毒。
12) ★适用于3—12周岁儿童使用

6、质保期：贰年
7、付款方式：
设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备（器械）全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
8、供货时间：
接到订单10个日历天内。


